MESSGERÄTE 



REGEL-Gi EICHRICHTER 

Beliebig einstellbare Gleichspannung 
Spannungsguelle und Regelorgan eine handliche Einheit 

Zweck 

ln der Elektrotechnik werden sehr häufig veränderliche Gleichsponnungen 
benötigt. Benutzt werden hierzu meist feste Spannungsquellen mit nach* 
geschalteten Widerständen oder Spannungsteilern. Der Nachteil solcher 
Anordnungen, insbesondere wenn größere Spannungen oder Leistungen 
geregelt werden müssen, liegt darin, daß einmal ein hoher Leistungs¬ 
verlust eintritt und zum anderen die Widerstände und Spannungsteiler 
unter Umständen sehr groß und kostspielig werden. Mit unseren Regel- 
gleichrkhtern wurde nun ein Gerät geschaffen, das Gleichspannuags'- 
quelle und Regelorgan zu einer handlichen Einheit vereinigt. Die 
Ausgangsspuiinung kann von Hand beliebig eingestellt werden. Das 
Gerät wird aus dem WechseJstromnetz gespeist und entnimmt nur die 
wirkliche Nutzleistung. Der innere Widerstand und damit die Last¬ 
abhängigkeit sind gering. 
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Arbeifs weise 

Mittels eines Ringkern-Regeltransformators wird den Gleichrichtern eine 
fast stufenlns regelbare Wechselspannung zugefiihrt und gleichgerichtet. 
Da die Regelung rein induktiv erfolgt, ist der innere Widerstand der 
Anordnung klein. Alle Typen lassen sich von ihrer Nennspannung bis 
Null stufenlos herunterregeln. 


Ausführung 

Es werden z. Zt. Geräte für Ein- bzw. Dreiphasenanschluß Ms zu 6 kW 
Gleichstrornleistung gebaut. Die Brumm Spannung beträgt je nach Type 
etwa 1% bzw. Unsere nachstehend aufgefuhrten Standard-Typen 

besitzen alle Strom- und Spannungsmesser. Die 3 kW- und 6 kW-Typen 
besitzen Druckknopfsteuerung. 


Typenreihe 
0,4 kW 
40 V, 10 A 
300 V, 1.2 A 

bis !0 kV als Sonderfertigung 
Einph asen-Ne tz an schl u ß 
220 V 

Brummspannung etwa 3 

3 kW 

1 kV. 3 Ä und 

2 kV, 1.5 A umschaltbar 
D rei pha s e n-N e tzans chluß 
3S0 V 

Brumm Spannung etwa 1 Vo 


1 kW 

400 V, 2,4 A und 

800 V. 1,2 A umschaltbar 

Ei npha s en - N et zan s chluß 
220 V 

Brummspannung etwa 5 
6 kW 

3 kV. 2 A und 
6 kV, 1 A umschallbar 
D rei p has e n-Net zanschlu ß 
380 V 

Brumm Spannung etwa 1 % 


Bestelliste 


Benennung 
Re g elgleichrichler 
Typ 0,4 kW ... 

Typ 1 kW , . . 

Typ 3 kW . . 

Typ 6 kW , . . 

Waren-Nr. 36 26 41 00 


Bestellnummer 


36 77 J2 Ä 
36 77 12 B 
3Ö77 12 C 
3677 12D 


- Unaer Fertigungsprogramm ___ 

umfaßt außerdem: 

Industrie-Gleichrichter, Hochspannungs-Regelgleichrichter* 
Regeltransformatoren, Konstant gleichricht er, Oszillografen 

Änderungen vorbelialten, Abhildungeii sind unverbindlich. 

Export-Information durch ,,D1A‘* Detitsdier tiiiieii’ und Außenhandel — Elektrotechnik, 
Berlin C 2, Liebkncchtslraße 14 — Telegramme: Diadektro — Ruf: 51 72^3, 51 7285/80. 

Oendimigt durch das Ministerium für Außenhandel und Innerdeutschen Handel der 
Deutschen Demokrat Ischen Republik TRPT-Nr. 














Änderung der Bezugsmöglichkeit für den Bereich der DDR: 

Beratung und Beiug durch die Abteilungen ».MeBtechnlk“ 
der VEB FernmeJde-Anlagenbau In 


Berlin 017, Warschauer Platz 9^10 
Brandenburg / Havel, Hauptstraße 27 
Cottbus, Karl-Llebknecht-Str. 9a 
Dresden-AI, Sidonienstraße 18 


Erfurt, Thälmannstraßc 5 
Leipzig C 1 Gellertstraße 7—9 
Magdeburg, Blankenburger Str. 53 
Rostock, St.-Georg-Straße 23 
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